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ÅHvordan vedlikeholde kvaliteten av 

hematologiske analyseresultater ved 

samme type instrumenter, på tvers 

av instrumenter, metoder og 

geografisk plassering? 



Mål: pasientdata like uansett hvilket 

instrument blodprøven er analysert i..

Fotofinish..



Foredraget vil omhandle

ÅHvilke òverktßyò har vi for ¬ sikre samkjßrte 
instrumenter slik at vi sikrer like 
pasientresultater?

ÅSamkjøring instrumenter: 3 scenarier 
A) en type teknologi

B) flere typer teknologi ( eks St Olav)

C) stor geografisk avstand-lik eller ulik type teknologi

eks samkjøring med lab Orkdal og lab Røros

ÅProsedyrer/verktøy for kontroll av riktighet med 
kontrollmaterialer og pasientdata v/St Olav

ÅErfaringer ïgenerelle råd/forslag



Hensikt med samkjøring av 

instrumenter?

ÅRapportere like pasientresultater

ÅAvdekke systematiske feil



Hvordan sikre samkjørte 

hematologi instrumenter ?
ÅKalibrering

ÅSamkalibrering av moder ( manuell/automatisk)

Å(Kommersiell intern kvalitetskontroll) 

ÅProsesskontroll (pasientlikt kontrollmateriale) 
som kan analyseres i ulike instrumenttyper
ïValg av kontrollregler prosesskontroll

ÅPasientmean ( XB-analyse, moving average-
batcher på 20 eller 50 prøver)

ÅSamkjøring av pasientprøver 
ïValg av aksept/STOPP grenser ved samkjøring av 

pasientprøver-oppfølging av resultatene



Hvordan sikre samkjørte 

instrumenter ?- 3 scenarier..

ÅScenarie a: instrumenter med samme 

teknologi

ÅScenarie b: instrumenter med ulik type 

teknologi

ÅScenarie c: stor geografisk avstand-lik 

eller ulik type teknologi



Utfordringeré

ÅDet fins ingen kommersiell òUniversalkalibratorò som 
kan brukes uavhengig av teknologi

ÅDet fins ingen kommersielle kontroller som kan 
benyttes uavhengig av teknologi

ÅKommersielle kontroller er sterkt stabiliserte,avdekker 
ikke alle forhold i instrumentene

ÅSamkjøring av pasientprøver
ïNB!-holdbarhet og temperaturé.

ïulik holdbarhet på ulike parametere forskjellig teknologi (2-72 
timer)

ïBegrenser bruken ved store geografiske avstander 



Scenarie a):

samkjøring av instrumenter med samme type 

teknologi
Å Kalibrering sjekkes/utføres x 2 pr år ïkommersiell kalibrator 

på alle instrumentene samtidig 

Å Samkalibrering av moder ved hjelp av pasientprøver (mean 
av 10 normale pasientprøver)

Å Kommersielle kontroller i ulike nivå tilpasset 
instrumenttypen analyseres på alle instrumentene ( evt 1 
niv¬ p¬ alle, 3 niv¬ p¬ òreferansemaskinò)

Å Pasientmean for MCV,MCH og MCHC god som intern 
kvalitetskontroll og monitorering av pasientdata dersom 
instrumentene brukes om hverandre og analyserer samme 
type og mengde prøver ( ferske, tilsendte, barneprøver)-
men òlangsomò mht ¬ oppdage feil.

Å For å sikre at pasientresultatene er like bør en i tillegg ha 
enten:
ï Prosesskontroll ( lett stabilisert pasientlikt kontrollmateriale)

ï Og/eller samkjøre pasientprøver ïulike nivå



Scenarie b- flere instrumenter, ulik 

teknologi

ÅSkal vi kalibrere alle de ulike 

instrumentene med hver sin 

instrumenttilpassede kalibrator?



Store forskjeller må påregnes -10-15% avvik for 

leukocytter og trombocytter mellom instrumentene..



Scenarie b):

samkjøring av instrumenter med ulik type teknologi-

modell ala St Olavs hospital

Å Kalibrering sjekkes/utføres x 2 pr år på et definert 
referanseinstrument (=òsjefenò)-SYSMEX XE 2

Å Alle andre instrumenter inklusive instrumenter av samme type 
samkalibreres vha mean av 10 normale pasientprøver som er 
analyseres på det nykalibrerte referanseinstrumentet ( her er 
òferskeò prßver < 4 timer )

Å Samkalibrering av moder ved hjelp av pasientprøver (mean av 10 
normale pasientprøver)

Å Kommersielle kontroller i 3 nivå analyseres på referansemaskin- egen 
fasit er kjørt inn. 

Å Kommersielle kontroller  i ett nivå (normal) analyseres på øvrige 5-part 
DIFF instrumenter. Egen fasit er kjørt inn i henhold til kalibrering mot 
fasitmaskin. Overvåkning i QC monitor for normalkontroll.

For å sikre like pasientresultater:

Å Pasientmean for MCV,MCH og MCHC ïdefinerte fasitverdier og 
akseptgrenser

Å Pasientlik prosesskontroll brukes på alle instrumenter- felles fasit 
innkjørt  ( enkelte metodetilpasninger for noen av parametrene)

Å Samkjøring av 3 pasient prøver 5 dg pr uke 



Scenarie C: samkjøring av instrumenter ved 

stor geografisk avstand

ÅSamvalg av instrumenter:
ïKan benytte samme kalibrator som i hovedlab

ïBruk av pasientlik prosesskontroll med felles 
fasit fra hovedlab

ÅVed forskjellig teknologi:
ïPasientlik prosesskontroll med felles fasit fra 

hovedlab

ÅSamkjøring av pasientprøver vanskelig 
ved store geografiske avstander pga 
tid/holdbarhet



Scenarie hematologi 

spesialisthelsetjenesten Sør Trøndelag

Enhet for 

hematologi 

St Olav

9 instr

Lab Røros

1 instr

Lab Orkdal

2 instr

Seksjon for

spesiell

hematologi

1 instr

Totalt 13 hematologi instrumenteré 8 typer teknologié



CELLAVISION              ABX Micros           CELLDYN SAPPHIRE

ADVIA 120

SYSMEX 

HST+SIS

Sysmex 

K1000
Facscanto

sjef
Instrumentering St Olav 2011

ADVIA 2120
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QC monitor- overvåkning av alle instrumenter i 

laboratoriet - kommersiell kontroll 1 nivå

Leukocytter SYSMEX XE 1 og 2





Hemoglobin Sysmex Xe 1 og Xe 2







Hemoglobin alle instrumenter



Hemoglobin alle instrumenter- antall kontroller utenfor 2SD





Hvor galt kan det gå ved bruk av  kommersiell 

kontroll til kontroll av samkjøring av instrumenter og 

kontroll av riktighet?

Å Feil kalibrering av 
konduktivitet diluent =>

Å Forskjell i MCV på 2 fL (kom. 
kontroll)-samkjøring av instr 
og vurdering av riktighet 
vurderes til å være akseptabel

Å Samkjøring med 
pasientprøver viser forskjell på 
6 fL i MCV!

Å Feil ble detektert umiddelbart 
vha pasientlik prosesskontroll-
MCV økt med 4 fL

Å Feil ble detektert ved endring i 
pasientmean ( etter 4-5 
batcher- ca 100 prøver)

RPU

Fortynner 

CELLPACK 

konsentrat til 

CELLPACK diluent 

med riktig 

saltkonsentrasjon

SYSMEX 

HST

Tidligere manuell håndtering av 350 dunker a 20 l=7 tonn, 

nå håndtering av 28 dunker a 20 L = 0,56 tonn 



Pasientlik prosesskontroll-

tillaging ca hver 12.dag

Å 1 pose CPD-adenin blod 

blandes og stabiliseres med 

450 ul 25% glutardialdehyd

som er blandet med 20 ml 

0,9% NaCl

Å Pipetter i 3 ml K2EDTA-glass

ï Fordeles i ca 140 glass

ï Oppbevares kjølig

ï Analyseres kjølig



Prosesskontroll;

Å Felles fasit alle tellinger til 

alle instrumenter ( unntak 

CELLDYN instr.)

Å Egne kontrollregler for 

hvert instrument

Å Mål: avdekke kritisk 

systematisk feil med >90 

% sannsynlighet og <1% 

falske alarmer 

Å Kontrollene har egne 

barkodetiketter=> styres 

inn i egne kontrollfiler i 

instrumentene

Å Instr.stopper analysering 

ved avvik- eller stoppes av 

operatør ved godkj. av 

kontr.



Prosesskontroll-felles fasit kjørt inn på referanseinstr.



Kontrollregel Prosesskontroll-Hemoglobin SYSMEX XE



Prosesskontroll analysert i  SYSMEX XE ,går inn i 

egen definert kontrollfil. Resultat utenfor STOPP 

grenser=> instrumentet stoppe fysisk + lydsignal



HISTORISK LANGTIDSKONTROLL

Analyse: HEMOGLOBIN

Kontrollmateriale

:Prosesskontroll

Analyseinstrument 

1: SYSMEX XE1
KK-kode:___KK-

gruppe:_____________

Analyseinstrument 

2: SYSMEX XE2
KK-kode:___KK-

gruppe:_____________

Instr1 Instr2

<instrument 1> <instrument 2>

Avvik fra fasit 

i%

Avvik fra fasit 

i%

Tidsro

m Lot.nr "Facit" Mean cv n Mean cv n Kommentar

7/1-

23/1 12,9 13 0,7 123 13 0,7 150 0,8 0,8

25/1-

8/2 12,3 12,3 0,8 109 12,2 0,7 123 0,0 -0,8

08-22/2 14 14,2 0,8 94 14,1 0,8 116 1,4 0,7

22/2-

8/3 13,3 13,1 0,8 115 13,1 0,7 116 -1,5 -1,5



Internt St Olav

Samkjøring 3 pasientprøver

Å 5 dg pr uke ( man ïfre)

Å Mest mulig normale nivå LPK, Hgb,TPK- plukker ut spesielle prøver 
en gang i  blant ( eks lave nøytro, eosinofili)

Å Alle hematologiinstrumenter på St Olav
ï SYSMEX XE x 2

ï ADVIA 120 x 2

ï CELLDYN SAPPHIRE

ï ABX Micros

ï Sysmex K1000

ï ADVIA 2120 ( lab i gastrosenter)

ï Samkjøring Cd4&CD8 lymfocytter 1 x pr uke Facscanto/SAPPHIRE

Å Resultater for LPK, EPK, Hgb, MCV, MCHC, TPK, Nøytro % og LUC 
registreres elektronisk i felles  EXCEL ark av den som analyserer 
prøvene

Å Den som analyserer prøvene har ansvar for å sjekke  mot  gitte 
grenser og aksjoner

Å Følges opp av fagbioingeniører kontinuerlig

Å Gås igjennom på fagmøter





Samkjøring pasientprøver-aksept /STOPP grenser




